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Introducdo: A demanda por procedimentos estéticos nao invasivos que auxiliem
na reducdo da medida corporal de forma segura e eficaz é crescente. Diante
desse cenério, criou-se a criolipélise, um procedimento estético ndo invasivo
qgue consiste na extracdo do calor do tecido, resfriando progressivamente a
pele e o subcutaneo, garantindo a eliminacdo de células adiposas, sendo
realizado através de um aparelho que contenha, entre outros componentes, um
sistema de succdo/congelamento adequado. Com o intuito de aprimorar os
resultados da criolipdlise, uma nova metodologia foi desenvolvida através da
criolipdlise de contraste, que combina técnicas de aquecimento e resfriamento
para a reducdo da gordura localizada. Obijetivos: Este trabalho teve como
objetivo comparar a reducdo de adiposidade através das técnicas de
criolipolise convencional e de contraste. Materiais e métodos: Nesta revisédo
sisteméatica de bibliografia foram utilizadas as bases de dados online Scielo
(Scientific Eletronic Library Online), Google Académico e consultas em livros no
periodo de 2004 a 2018. Os descritores utilizados foram: criolipdlise, contraste,
tecido adiposo, reducdo de gordura. Resultados e Discussao: Utilizando as
palavras-chave foram consultados 20 estudos, dos quais 4 foram selecionados.
O foco foi apresentar os resultados dos pesquisadores de forma resumida e
compara-los. Meyer et al (2018) realizou um estudo de caso onde voluntarios



receberam aplicagdo de criolipdlise suas variagbes em cada flanco. O
voluntario 1 recebeu sesséo de criolipdlise de contraste no lado direito, de 40
°C por 5 minutos, depois 8 °C por 30 minutos e depois 38 ° C por 10 minutos.
No flanco esquerdo foi submetido a uma sessé@o de criolipdlise convencional
com -7 ° C por 60 minutos. O voluntario 2 foi submetido a criolipdlise de
contraste no flanco direito, de 40 °C por 5 minutos, 8 °C por 30 minutos e 38 °C
por 10 minutos. O flanco esquerdo recebeu criolipélise de contraste de 40 °C
por 5 minutos -7 °C por 60 minutos e 38 ° C por 10 minutos. Os voluntarios 1 e
2 tiveram reducdo da massa corporal total. O voluntario 1 reduziu 3,3 kg e o
voluntario 2 reduziu 1,5 kg. Em um estudo anterior, Arredondo, Pinto e Ricart-
Jané (2013) avaliaram 16 mulheres, onde foi constatado uma reducao
estatisticamente significativa das dobras cutaneas de 6,95 mm ap6s uma Unica
sessao de Criolipdlise convencional. J& no estudo pela criolipdlise de contraste,
foi observada uma reducdo média de 9,9 mm apdés uma Unica sessdo. Ao
comparar os dois estudos, a reducdo da camada de gordura obtida com a
criolipdlise de contraste representou uma melhora de 42,45% em relacédo a
reducdo da camada de gordura observada com a criolipélise convencional.
Melamed e Pinto (2014) reforcam que ainda assim, embora ambos os estudos
fossem metodologicamente muito semelhantes, experimentos comparaveis
usando exatamente as mesmas condi¢cdes e dias de avaliagdo para ambos 0s
tratamentos devem ser conduzidos. Uma questdo, apontada pelo estudo, diz
respeito as paniculas mais grossas de gordura, sendo que estas atingem a
temperatura de tratamento mais rapidamente, pois elas resfriam mais
facilmente do que as mais finas, certamente devido as diferencas de irrigacéo
do tecido. Fator este que pode resultar em um desafio adicional para as
maquinas de criolipdlise de contraste, pois, a espessura da camada de gordura
pode determinar procedimentos individuais e afetar o tempo da sessdo. A
amostra realizada no estudo foi composta por 10 mulheres voluntarias
recrutadas consecutivamente entre 15 de novembro de 2013 e 15 de dezembro
de 2013, com idade média de 48,1 anos. Sedo os critérios de inclusdo: sem
patologias sistémicas, sem protocolos de medicacéo crénica, sem gravidez ou
amamentando, sem contraindicagbes para aplicacdo de criolipdlise, dobra
cutdnea maior que 2 cm e indice de massa corporal entre 22 e 27. Entre 30
dias antes e 45 dias apds a sessédo, 0s pacientes ndo seguiram nenhum outro
tratamento para reducao de gordura localizada e nem para redugcéo de peso
corporal. Cada sessao foi realizada na regido abdominal inferior pela mesma
equipe. A aplicacédo de criolipolise de contraste foi realizada com Lipocontrast.
A espessura das dobras cutaneas foi avaliada com um plicémetro Harpenden



Skinfold Caliper. A medida de plicometria basal (M1) foi realizada
imediatamente antes da sessao terapéutica. A segunda (M2) e a terceira (M3)
medidas foram realizadas 15 e 30 dias ap0s a sessdo terapéutica,
respectivamente. Abboud realizou um estudo utilizando criolipdlise combinada
com radiofrequéncia (RF) utilizando pacientes do sexo masculino e do sexo
feminino com idade média de 47 anos (variacdo de 23 a 72). Todos os
individuos receberam um ciclo de tratamento em cada area de interesse
usando o dispositivo de criolipdlise Cooltech (Cocoon medical, Espanha). O
tratamento consistia em -8 ° C, ciclo de resfriamento de 60 minutos fornecido
com o aplicador de vacuo de placa de resfriamento paralelo padréo para a area
abdominal inferior ou a -8 ° C, ciclo de resfriamento de 60 minutos fornecido
usando um aplicador de vacuo curvo para os flancos, ou um aplicador de vacuo
plano a -7 ° C, ciclo de resfriamento de 60 minutos para os alforjes. A RF foi
realizada 15 minutos antes e apés a criolipélise em 6 pacientes. O estudo
apresentou melhora em 18 pacientes (73,46%), 5 (22,44%) permaneceram
inalterados e 1 (4,08%) piorou o0 aspecto apds o tratamento. Deste estudo,
concluiu-se que combinar RF antes e apds a criolipélise em uma Unica sessao
€ um método simples, seguro e eficiente para o tratamento de gordura
indesejada. Com os resultados obtidos, pode-se observar que a criolipdlise
comum gera bons resultados, visto que sua metodologia é eficaz na remocéao
de gordura. Mas seu desempenho pode ser melhorado com a inclusdo de
novas metodologias, como representadas nos resultados de Meyer et al (2018),
Arredondo, Pinto e Ricart-Jané (2013) e Melamed e Pinto (2014), onde foi
constatado que a criolipGlise de contraste possui maior eficacia para reducao
de gordura localizada. Outros tratamentos combinados com a criolipdlise
também pode gerar resultados positivos. O estudo de Abboud e Hachem
demonstra que a criolipdlise comum combinada com radiofrequéncia possui
uma eficacia satisfatéria, porém deve-se analisar 0 custo-beneficio desse
combinado de tratamento. Savacini et al (2018) reforca que o mecanismo pelo
qual a criolipdlise induz danos aos adipécitos ndo € bem compreendido e
permanece um assunto continuo de pesquisa. A eficacia e seguranca deste
método foram amplamente estabelecidas; no entanto, € importante destacar
gue a maioria dos estudos publicados usa um dispositivo que usa um fator de
intensidade de resfriamento (CIF) e ndo exibe a temperatura em graus Celsius.
Diante do exposto, deve-se relembrar que para fins de segurangca dos
pacientes € importante realizar mais estudos com uma gama maior de
pacientes. Conclusao: A busca pela reducao de gordura localizada fez com que
novos aparelhos para realizar tal feito fossem desenvolvidos. A criolipdlise na



sua forma convencional para a reducdo de gordura localizada confere
resultados promissores, porém, a criolipélise de contraste entrega resultados
mais satisfatérios, removendo maior quantidade de gordura com menor
quantidade de sessdes. A combinacao da criolipélise com outras metodologias
também confere resultados positivos, porém devem ser mais estudadas para
gerar novos protocolos para esse tipo de uso.
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